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w
Grazto plokscios galvutés GRAZTAI

dizainas leidzia kaulo tankinima
ir autotransplantavima.
Pries§ laikrodZio rodykle,

ne pjovimo kryptis

s

Pagal laikrodZio rodykle,
pjovimo kryptis

ICX-ALL-IN-ONE GRAZTATI palaipsniui didina
pjovimo skersmenj chirurginés procediiros metu ir
yra tinkami naudoti kartu su standartine chirurgine
iranga kaului i$saugoti ir tankinti kaulinj auding
pries laikrodZio rodykle (tankinimo reZimas)
(50-150 aps./min.)

ir tiksliai i$pjauti kaulg, jei reikia, laikrodzio
rodyklés kryptimi (800 aps./min. bandomuoju
graZztu ir 400 aps./min. jprastu graZtu).

Kondensavimo rezimas Pjovimo rezimas
(50-150 aps./min.) (400-800 aps./min.)

f




ICX-ALL-IN-ONE
1LT.VAVN

Medentis medical grezimo protokolas yra
tik rekomendacinio pobtudzio.

Pasauline

Paprastai visiems graztams, visiems implanty m.ovacfja
skersmenims ir visoms kauly rasims taisyklé
yra ta, kad nustatyta grazty naudojimo seka
gali skirtis. Jeigu kaulas yra minkstas,
rekomenduojama atlikti maziau Zingsniy, o
kuo kietesnis kaulas, tuo daugiau tarpiniy
veiksmuy rekomenduojama atlikti.
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@ 2.9mm D2/D3/D4

5.4 S
Grezimo protokolas labai mink$tam/minkstam/vidutinio 1l DJOTTNaS (-,
kietumo kaulu. D2/D3/D4 graktas

. e i 1 ziedas
S1 procedura yra identiska visiems grazty ilgiams.
Kortikalinis graztas

Sutankinimas 1kt
gylio Zymos g

D2/D3/D4 graztas, 1 ziedas

Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio
pobudzio.

Paprastai visiems graZtams, visiems implanty skersmenims ir
visoms kauly risims taisyklé wvra ta, kad nustatyta grazty
naudojimo seka gali skirtis. Jeipu kaulas vra minkstas,
rekomenduojama atlikti maZiau Zingsniu, o kuo kietesnis kaulas,
tuo daugiau tarpiniy veiksmy rekomenduojama atlikti.
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Grezimo protokolas kietam kaului. Prasome naudoti tik graztus su 3
& m m D 1 juodais ziedais! Si procedura identiska visiems ilgiams.

Kortikalinis graztas

029x12.5

rekomendacinio pobidzio.
Paprastai visiems graZtams, visiems implanty

skersmenims ir visoms kauly rasims taisykle yra
ta, kad nustatyta grazty naudojimo seka gali
skirtis.  Jeipu  kaulas  yra  minkstas,
rekomenduojama atlikti maziau Zingsniu, o kuo
kietesnis kaulas, tuo daugiau tarpiniy veiksmy
rekomenduojama atlikti.

D1 graztas

3 Ziedai,
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@ 3.3mm D2/D3/D4

Grezimo protokolas labai minkstam /minkstam /vidutinio
kietumo kaulus.

Si procedura yra identiSka visiems grazty ilgiams.

Kortikalinis graztas

Medentis medical greZzimo protokolas yra tik rekomendacinio
pobudzio.

Paprastai visiems graztams, visiems implanty skersmenims ir visoms
kauly risims taisyklé yra ta, kad nustatyta grazty naudojimo seka gali
skirtis. Jeigu kaulas yra minkstas, rekomenduojama atlikti maziau
Zingsniy, o kuo kietesnis kaulas, tuo daugiau tampiniy veiksmy

2-4 mm pjovIMAS g

D2/D3/D4 graztas

1 ziedas

rekomenduojama atlikti.
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GRAZTAI

Tankinimas
iki gylio Zymos i

D2/D3/D4 graztas

1 ziedas




@ 3.3mm D1

Kortikalinis graztas

Grezimo protokolas kietam kaului. Prasome naudoti tik graztus su 3
roziniais ziedais! Si procedura identiska visiems grazty ilgiams.

D1 graztas
3 ziedai,

roziniai
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Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio
pobudzio.

Paprastai visiems graztams, visiems implanty skersmenims i
visoms kaulu risims taisyklé yra ta, kad nustatyta grazty

|4
/

naudojimo seka gali skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas,
rekomenduojama atlikti maZiau Zingsniy, o kuo kietesnis
Eaulas, tuo daugiau tarpiniy veiksmy rekomenduojama
atlikti.




@ 3.45mm D2/D3

Grezimo protokolas labai
minkstam /minkstam /vidutinio kietumo kaului.
Si procediira yra identiska visiems grazty ileiams. .
P ) 8t &t 2-4 mm pjovimas <@

D2/D3/D4 graztas,

1 ziedas

Kortikalinis graztas

Tankinimas
iki gylio zymos -—

D2/D3/D4 graztas
1 Ziedas
Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio pobuadzio.

Paprastai visiems graZtams, visiems implanty skersmenims ir visoms
kauly rasims taisyklé vra ta, kad nustatyta grazty naudojimo seka gali
skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas, rekomenduojama atlikti maZiau
zingsniy, o kuo kietesnis kaulas, tuo daugiau tarpiniy veiksmy
rekomenduojama atlikti.

ICX-ALL-IN-ONE

GRAZTAI




@ 3.45mm D1

Kortikalinis graztas

0 345 x12.5

Grezimo protokolas kietam kaului. Prasome naudoti tik graztus su 3
geltonais Ziedais! Si procedira yra identiska visiems ilgiams.

D1 graztas
3 ziedai,
geltoni
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Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio
pobudzio.

Paprastai visiems graztams, visiems implanty skersmenims ir
visoms kauly rdsims taisyklé yra ta, kad nustatyta graZtuy

naudojimo seka gali skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas,
rekomenduojama atlikti maziau Zingsniu, o kuo kietesnis
kaulas, tuo daugiau tarpinny veiksmy rekomenduojama
athikti.




@ 3.75mm D2/D3/D4

Grezimo protokolas labai mink$tam/minkstam/vidutinio
kietumo kaului.

Si procedira yra identigka visiems grazty ilgiams.
d : SA 2-4 mm pjovimas <

D2/D3/D4 graztas,
1 Ziedas

Tankinimas

iki gylio Zymos
D2/D3/D4 graztas

1 Ziedas

Kortikalinis graztas

Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio pobudzio.
Paprastai visiems graZtams, visiems implanty skersmenims it visoms
kauly rasims taisyklé yra ta, kad nustatyta grazty naudojimo seka gali
skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas, rekomenduojama atlikti maZiau
Zingsniy, o kuo kietesnis kaulas, tuo daugiau tarpiniy veiksom
rekomenduojama atlikti.
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GRAZTAI
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7 Grezimo protokolas kietam kaului. Prasome naudoti tik
¢ 3 5 m m D l graztus su 3 raudonais ziedais! Si procedura yra identiska
®

visiems grazty ilgiams.

D1 graztas
3 ziedai, raudoni
Kortikalinis graztas
Naudojamas
pasirinktinai

m
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Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio
pobudzio.

Paprastai visiems graztams, visiems implanty skersmenims
ir visoms kauly risims taisyklé yra ta, kad nustatyta grazty
naudojimo seka pali skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas,
rekomenduojama atlikti maZiau Zingsniy, o kuo kietesnis
kaulas, tuo davgiau tarpiniy veiksmy rekomenduojama
atlikti.




@ 4.1mm D2/D3/D4

Grezimo protokolas labai minkstam/minkstam/vidutinio
kietumo kaului.

Si procedira yra identiska visiems grazty ilgiams.

2-4 mm pjovimas <@

D2/D3/D4 graztas,

1 Ziedas
Kortikalinis graztas

Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio pobudzio.
Paprastai visiems graztams, visiems implanty skersmenims ir visoms
kauly rasims taisyklé yra ta, kad nustatyta grazty naudojimo seka gali
skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas, rekomenduojama atlikti maZiau
zingsniy, o kuo kietesnis kaulas, tuo daugiau tarpiniu veiksmy
rekomenduojama atlikti.

Tankinimas 1ki ——
gylio Zymos
D2/D3/D4 graztas

1 Ziedas
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GRAZTAI
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4.1mm Dl

Kortikalinis graztas

P241x125

D1 graztas
3 siedai, 7ali

Naudojamas
pasirinktinai

Grezimo protokolas kietam kaului. Prasome naudoti tik graztus su 3
zaliais ziedais! Si procedura yra identiska visiems ilgiams.
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Medentis medical grezimo protokolas yra tik rekomendacinio
pobudzio.

Paprastai visiems graZtams, visiems implanty skersmenims it
visoms kauly rasims taisyklé yra ta, kad nustatyta praztu
naudojimo seka gali skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas,
rekomenduojama atlikti maZian Zingsniy, o kuo kietesnis
kaulas, tuo daugiau tarpiniy veiksnmy rekomenduojama atlikti.
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@ 4.8mm D2/D3/D4

Grezimo protokolas labai minkstam/minkstam /vidutinio

kietumo kaului.

Si procedura yra identiska visiems grazty ilgiams.

2-4 mm pjovimas <@mm

D2/D3/D4 graztas,

1 ziedas

Kortikalinis graztas

Tankinimas iki

gylio zymos —
D2/D3/D4 graztas,

1 Ziedas

Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio pobadzio.

Paprastai visiems graZtams, visiems implanty skersmenims ir visoms
kauly rasims taisyklé yra ta, kad nustatyta grazty naudojimo seka gali
skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas, rekomenduojama atlikti maZiau
Zingsniy, o kuo kietesnis kaulas, tuo daugiau tarpiniy veiksmu
rekomenduojama atlikti.
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Kortikalinis graztas

mm D1
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D1 graztas

3 Ziedai, Zali

Grezimo protokolas kietam kaului. Prasome naudoti tik graztus su 3
mélynais Ziedais! Si procedira yra identiska visiems grazty ilgiams.

D1 graztas

3 ziedai, mélyni

é

4

Naudojamas
pastirinktinai

o
&7

medentis
medical

www.medentis.de

Medentis medical greZimo protokolas yra tik rekomendacinio
pobudzio.

Paprastai visiems graztams, visiems implanty skersmenims ir
visoms kauly rdsims taisyklé yra ta, kad nustatyta grazty
naudojimo seka gali skirtis. Jeipu kaulas yra minkstas,
rekomenduojama atlikti maZiau Zingsniy, o kuo kietesnis
kaulas, tuo daugiau tarpinng veiksmy rekomenduojama
atlikti.
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CHIRURGINE DEZUTE

Lyderysté per inovacijas
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